Jautājumi un atbildes
  Jautājums: Lūdzu precizējiet vērtēšanas kritērijus pozīcijai 10.1. Vai pretendenta finanšu piedāvājums tiks uzskatīts par uzvarējušu, ja tas finansiāli slimnīcai būs izdevīgāks, bet piedāvāts tiks kaulu cements ar gentomicīnu 40g iepakojumā prasīto 20g vietā?

No tehniskās specifikācijas:

	
	PRASĪTAIS
	IESPĒJA PIEDĀVĀT

	18.1.
	Kaulu cements ar gentomicīnu 0.5 (iepakojums 20g)
	Kaulu cements ar gentomicīnu 1.0 (iepakojums 40g)


Atbilde: Saskaņā ar atklāta konkursa „Ortopēdijas, osteosintēzes implantu un kaulu cementa piegāde RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”2010/5” nolikuma pielikuma Nr.1 „Ortopēdijas, osteosintēzes implantu un kaulu cementa tehniskā specifikācija” 18.1. daļu, RP SIA „Rīgas 2.slimnīca” vēlas iegādāties konkrēti norādīto preci, proti – Kaulu cementu ar gentomicīnu 0.5 (iepakojums 20 g), nevis Kaulu cementu ar gentomicīnu 1.0 (iepakojums 40 g). 

   Pamatojoties uz iepriekš minēto, informējam Jūs, ka „Ortopēdijas, osteosintēzes implantu un kaulu cementa tehniskā specifikācija” 18.1. daļa, tiks vērtēta vienīgi konkrēti pieprasītās preces piedāvājums saskaņā ar atklāta konkursa „Ortopēdijas, osteosintēzes implantu un kaulu cementa piegāde RP SIA „Rīgas 2.slimnīca”2010/5” nolikuma 6. punktā noteikto.

   Tādi, ja tiktu piedāvāts kaulu cements ar gentomicīnu 1.0 (iepakojums 40g), šāds piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 6.6.7.punktā minēto, netiktu vērtēts un tiktu uzskatīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai.

Jautājums: Kādus implantus var piedāvāt?

Atbilde: Piedāvāt var dažādu veidu implantus, kas norādīti "Ortopēdijas, osteosintēzes implantu un kaulu cementa tehniskajā specifikācijā" ,norādot to specifikāciju un cenu. Piemēram: 1.1. Leņķa plāksne 130 grādi, garums  - L70mm , caurumu diametrs 4,5mm , platums 16mm, biezums 5.6mm , caurumu skaits 4, norādot konkrēta veida preces cenu par vienu vienību bez PVN un kopsummu bez PVN vai 1.1. Leņķa plāksne 130 grādi, garums  - L70mm , caurumu diametrs 4,5mm , platums 16mm, biezums 6mm , caurumu skaits 6, norādot konkrēta veida preces cenu par vienu vienību bez PVN un kopsummu bez PVN. Slimnīca veiks implantu pasūtījumus atkarībā no operācijām nepieciešamo konkrēto implantu veida. Piedāvāt var tikai tehniskajā specifikācijā norādītos implantus, nepiedāvājot izvēles variantus. Proti - katrā pozīcijā, katram implanta veidam var piedāvāt tikai vienu variantu.

  
Jautājums: 1. Kuras tībijas puses (laterālās vai mediālās) plāksnes ir nepieciešamas 2.daļas pozīcijās 2.2. un 2.3.?

Atbilde: 2.daļas pozīcijās 2.2. un 2.3. ir jāpiedāvā mediālās distālās tībijas plāksnes kreisajai un labajai kājai.
Jautājums: 2. Tehniskās specifikācijas 6.daļā spieķa kaula plāksnes pozīcija 6.3. L veida LCP ar biezumu mazāk kā 1.00 mm. Vai tiešām šāda biezuma plāksnei jābūt ar mazkontakta dizainu?

Atbilde: Tehniskās specifikācijas 6.daļā spieķa kaula plāksnēm 6.3. pozīcijā L veida LCP ar biezumā 1 mm vai mazāk nav nepieciešans mazkontakta dizains.

Jautājums: 3. No kāda metāla sakausējuma jāpiedāvā osteosintēzes plāksnes un skrūves?
Atbilde: Osteosintēžu plākšņu un skrūvju sastāvā ieteicami šādi sakausējumu varianti:

· Sakausējuma pamats – dzelzs;   ķīmiskā sastāvā ietilpst: dzelzs, niķelis, hroms, molibdens, silīcijs, mangāns;

· Sakausējuma pamats – kobalts;   ķīmiskā sastāvā ietilpst:  kobalts, dzelzs, niķelis, hroms, molibdens, silīcijs, mangāns;

Jautājums: Kā ir jāizprot konkursa nolikumā paredzētais 2.2. punkts, izrietot no 1.7.3.3. punkta , ir nepieciešama speciāla izziņa? 
Atbilde: Nolikuma 1.7.3.3. punktā noteiktā izziņa ir pretendenta paša sagatavots apliecinājums, ka uz viņu nav attiecināmi 2.2. punktā noteiktie apstākļi pretendenta finansu stāvoklim.
